
CHIARIMENTI DEL 12/06/2018

SCHEDA TECNICA - LETTERA D: VIENE RICHIESTO CHE IL MONITOR SIA
PREDISPOSTO PER VISUALIZZAZIONE IN 3D.

1° DOMANDA
SI  CHIEDE  SE  QUESTA  CARATTERISTICA  SIA  PREFERENZIALE  O
ESCLUDENTE

RISPOSTA ALLA 1° DOMANDA

LA  RICHIESTA  CHE  IL  MONITOR  SIA  PREDISPOSTO  PER  LA
VISUALIZZAZIONE IN 3 D È ESCLUDENTE DALLA GARA

SCHEDA TECNICA - LETTERA F: VIENE RICHIESTO CHE LA FONTE LUCE
ABBIA LA MODALITÀ  NBI  ED  INFRAROSSO.  CHIEDIAMO  SE  QUESTA
CARATTERISTICA SIA PREFERENZIALE O ESCLUDENTE

2° DOMANDA

SI  CHIEDE  SE  QUESTA  CARATTERISTICA  SIA  PREFERENZIALE  O
ESCLUDENTE

RISPOSTA ALLA 2° DOMANDA

LA FONTE DI LUCE DEVE POSSEDERE LE CARATTERISTICHE TECNICHE
PER  POTER  EFFETTUARE  L'OSSERVAZIONE  ENDOSCOPICA  CHE
CONSENTA:

• L'ENFATIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELLA MUCOSA, IDONEA
ALL'INDIVIDUAZIONE  DELLE  DIVERSE  CARATTERISTICHE
STRUTTURALI DEI TESSUTI IN RIFERIMENTO ALLA NITIDEZZA ED
ALLA  COLORAZIONE  PER  L'IDENTIFICAZIONE  DELLE  LESIONI;
( MODALITÀ NBI O SIMILARE)

• L'EROGAZIONE DI LUCE CON LUNGHEZZA D'ONDA IN PROSSIMITÀ
DELL'INFRAROSSO (NIR) UTILIZZABILE IN COMBINAZIONE CON LA
SOSTANZA FLUORESCENTE DENOMINATA VERDE DI INDOCIANINA
ICG  PER  RENDERE  VISIBILI  LE  STRUTTURE  ANATOMICHE,  LA
PERFUSIONE ED IL SISTEMA LINFATICO.

IL  MANCATO  POSSESSO  DI  QUESTE  CARATTERISTICHE,  COSÌ  COME
SONO STATE PRECISATE, SONO ESCLUDENTI DALLA GARA.


